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检验检测报告 
报告编号：中为检字第 230822013 号 

 

 

 

 

产品名称：强脉冲光治疗仪 

产品型号：TMY-002、TMY-010、TMY-011、TMY-MSMS008、TMY-OVL 

申请单位：深圳市知思敏科技有限公司 

检验类别：委托检验 

 

深圳市中为检验技术有限公司 
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深圳市中为检验技术有限公司 

检验检测报告 
产品名称 强脉冲光治疗仪 型号 

TMY-002、TMY-010、TMY-011、

TMY-MSMS008、TMY-OVL 

申请单位 

名称 
深圳市知思敏科技有限公司 

申请单位 

地址 

广东省深圳市光明区玉塘街道玉律

社区第七工业区第 2 栋 1006 

生产单位 

名称 
深圳市知思敏科技有限公司 

生产单位 

地址 

广东省深圳市光明区玉塘街道玉律

社区第七工业区第 2 栋 1006 

抽样基数 / 抽样地点 / 

抽样时间 / 抽样人 / 

样品数量 5 台（每型号各一台） 测试时间 2023 年 08 月 22 日 

样品状态 

说明 

受检器具由外部电源适配器输入， 

电源输入：100-240V~ 50/60Hz 1.5A 

电源输出：12V  4A 

送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。 

检测项目 波长 

测试依据 深圳市知思敏科技有限公司发布的《强脉冲光治疗仪》产品技术要求条款 2.2 

检验结论 

 

 

 

详见报告后续数据页面。 

 

（检验检测专用章） 

签发日期：2023 年 08 月 22 日 

 

 

备注 / 
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